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Resumo  
Introdução: A goniometria é um método de avaliação utilizado para medir os ângulos 
articulares do corpo.  É um método amplamente utilizado na prática clínica quanto em 
pesquisas científicas, com a finalidade de aferir a  amplitude de movimento (ADM) das 
articulações. Objetivo: Desenvolver um aplicativo de goniometria para dispositivo móvel que 
auxiliasse fisioterapeutas e profissionais na área afins a obter dados quanto à amplitude de 
  
movimento articular (ADM). Métodos: O projeto foi desenvolvido em três fases 
(Desenvolvimento; Depuração; Validação). Resultados: Entre os sensores existentes, o 
acelerômetro, se mostrou o mais adequado para a criação desse aplicativo. Conclusão: Os 
resultados apresentados confirmam que o dispositivo móvel para goniometria pode ser uma 
ferramenta útil para fisioterapeutas e profissionais da área afins. 
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Introdução 
 
Marques (2003) cita que a goniometria é um método de avaliação utilizado 
para medir os ângulos articulares do corpo. Mann (1988) destaca que a goniometria 
vem sendo descrita na literatura desde 1914, é um método de avaliação 
amplamente utilizado, tanto na prática clínica quanto em pesquisas científicas, com 
a finalidade de medir a amplitude de movimento (ADM) das articulações.  
Segundo Mannion (2000) as mensurações da ADM são de grande valia para 
quantificar o déficit músculoesquelético, além de servir como base para a eficácia da 
intervenção fisioterapeutica. Para isso, existem diferentes instrumentos capazes de 
obter essas medidas, como o goniômetro fluido, o eletrogoniômetro e o goniômetro 
universal assim como é relatado por Gogia (1987). Achados de Clarkson (2015) 
afirmam que o goniômetro universal é de fácil aplicação, não invasivo, de baixo 
custo, e, por isso, o mais utilizado pelos fisioterapeutas. Trata-se de um transferidor 
de 180º ou 360º com um eixo e duas hastes articulares. 
 Conforme citado por Mann (1988) a goniometria é uma técnica simples que 
fornece informações adicionais quanto ao nível de alteração articular e quanto à 
evolução de pacientes ortopédicos. Segundo Andrews (2012) é uma técnica válida e 
confiável, porém, sua validação e confiabilidade dependem do instrumento, técnica e 
a articulação mensurada. 
Pan (2015) alega que a integração entre  os modernos dispositivos moveis 
com sistemas microeletromecânicos cada vez mais robustos e acessíveis, a 
viabilidade e precisão do uso de smartphones como ferramentas de trabalho tem 
sido um grande atrativo para pesquisadores e desenvolvedores. 
Segundo Nihtianov (2015) e Silva (2015) com os controles e as condições de 
sinais do circuito auxiliam diretamente no desempenho e na comunicação, criando 
  
assim ferramentas sensitivas e sistemas capazes de operar adequadamente e com 
precisão. 
Assim como descrito por Adam (2016) reconfigurando e redefinindo os 
objetivos dos sensores embutidos em dispositivos móveis com sistemas 
operacionais (SO) como Windows®, iOS® e o de maior popularidade, Android®, é 
possível criar acessórios capazes de oferecer serviços de grande ajuda para a área 
da saúde, além disso, estima-se que até 2019 o número de usuários de celulares 
pelo mundo passará de 5 bilhões. 
De acordo com a literatura, previu-se que, por meio da tecnologia presente 
nesses aparelhos, seria possível a criação de um aplicativo nativo para sistema 
Android® capaz de mensurar a ADM de uma determinada articulação de maneira 
rápida e precisa, e ainda oferecer diversas funcionalidades para o auxílio do 
profissional e maior eficiência em seu atendimento. 
 
 
Materiais e Métodos 
 
Pesquisa aplicada na modalidade de criação de tecnologia que foi dividida 
em três fases. 
A Fase I, denominada “Fase de Desenvolvimento”, corresponde à primeira 
etapa do processo, o qual foi desenvolvido o aplicativo goniômetro para avaliações 
goniométricas. 
A Fase II ou “Fase de Depuração”,foi constituída na avaliação funcional do 
aplicativo goniômetro para avaliações goniométricas, que tem como objetivo a 
redução de possíveis defeitos de funcionamento. 
A Fase III foi a “Fase de Validação” do aplicativo goniômetro para avaliações 
goniométricas, onde sua confiabilidade foi colocada à prova quando comparado a 
um goniômetro universal. 
O estudo foi desenvolvido na Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) no 
campus da cidade de Torres, Rio Grande do Sul, em parceria ao curso de 
desenvolvimento e análise de sistemas. 
A Fase I (Fase de Desenvolvimento) constituiu inicialmente na busca das 
ferramentas necessárias, onde foi encontrado o acelerômetro. Nos dispositivos 
  
Android®, o acelerômetro é responsável por captar o nível de aceleração exercida 
sobre o dispositivo e retorna as informações de três eixos (X, Y e Z). Bhattacharyya 
(2015) e Qianqian (2015) afirmam que a grande sensibilidade para obter esses 
dados junto a alta frequência de atualização providenciam uma mensuração rápida e 
precisa. Para a manipulação desse sensor e a criação do aplicativo, utilizou-se o 
ambiente de programação Android Studio®. Para a gestão desse processo, foi 
utilizada a metodologia de desenvolvimento ágil para softwares chamada Scrum de 
Joyner (2015) e Rubin (2015). Segundo Joyner (2015) diariamente a equipe realiza 
uma breve reunião matinal, chamada “DailyScrum”, cuja objetivo consiste em 
compartilhar o conhecimento sobre o que foi realizado, identificar anormalidades 
pertinentes ao trabalho de criação do programa e priorizar o que deve ser trabalhado 
no dia.  No final de cada Sprint, os membros da equipe apresentam as 
funcionalidades implementadas em um Sprint Review Meeting, que consiste em uma 
reunião para a revisão de Sprint. Por fim, realizou-se um Sprint Retrospective, uma 
avaliação retrospectiva da Sprint para evitar problemas futuros e, então, a equipe 
seguiu para o planejamento do próximo Sprint, dando início a um novo ciclo. 
A Fase II (Fase de Depuração) foi realizada utilizando funções específicas 
do Android Studio® assim como testes manuais. Essa fase teve como objetivo a 
correção de problemas de funcionamento e/ou instabilidade que o aplicativo 
apresentou. 
A Fase III (Fase de Validação) correspondeu a fase final, onde a 
confiabilidade do aplicativo de goniometria quando comparado a um goniômetro 
universal foi analisada. As mensurações ocorreram por meio de testes utilizando 
estruturas com ângulos pré-definidos onde foram comparadas as duas ferramentas. 
 
Resultados 
 
Resultado da Fase I – Fase de Desenvolvimento. Por meios de algoritmos 
matemáticos, a presente pesquisa foi capaz de transformar a aceleração 
gravitacional em ângulo radial, o que permitiu a possibilidade de mensurar os 
ângulos com precisão. Na interface, foram criados três grandes tópicos: Paciente, 
Nova Avaliação e Goniômetro (Figura 1), que são as sub divisões do tema central.  
  
Para o primeiro tópico, o usuário tem a lista de todos as pessoas já 
cadastradas (Figura 2), assim como opções para novos cadastros, realizar novas 
avaliações, iniciar uma nova goniometria e conferir as goniometrias anteriores 
(Figura 3). 
O segundo tópico é um atalho rápido para criar avaliações de pacientes 
novos ou antigos (Figura 4). 
Por fim e mais importante, observa-se o terceiro tópico e a função principal 
do programa, o goniômetro (Figura 5). O aplicativo permite mensurar ângulos de 0-
180º de forma simples por meio de duas etapas rápidas. Primeira etapa, acionando 
um grande botão verde, será definido o ponto neutro do segmento (como a haste 
fixa do goniômetro) (Figura 6). Segunda etapa, após a realização de um movimento, 
colocasse o dispositivo no mesmo local e quando posicionado, deve-se apertar o 
botão que dessa vez está vermelho (Figura 7), desta forma, a goniometria daquele 
segmento está completa e caso o usuário queira realizar uma nova goniometria, 
basta apertar o mesmo botão que agora terá como imagem apenas um símbolo 
(Figura 8) e iniciar novamente as duas etapas. Essas medidas ficarão armazenadas 
na memória e poderão ser adicionadas a ficha do cadastrado (Figura 9). 
 
Resultado da Fase II – Fase de Depuração. Em sua versão de testes (beta), 
não foram encontrados problemas relacionados a instabilidade, interface ou 
fechamento inesperado do aplicativo nos dispositivos testados. 
 
Resultados da Fase III – Fase de Validação. A fase de validação foi 
realizada utilizando um instrumento feito exclusivamente para esse processo (Figura 
10), servindo como referência para comparar o Goniômetro Universal e o GônioApp. 
Foi utilizado um esquadro para posicionar as hastes da ferramenta antes de 
comparar os dois tipos de goniômetro (Figura 11). 
Ambos os instrumentos foram avaliados utilizando ângulos de 45º (Figura 
12), 90º (Figura 13), 135º (Figura 14) e 180º (Figura 15). 
 
Discussão 
 
  
A ideia de utilizar dispositivos móveis na pratica fisioterapêutica e em áreas 
afins, em especial dos aparelhos celulares, pode ser justificada pelo número 
expressivo de usuários e pode constituir-se em um recurso para a inclusão digital. 
Segundo dados da pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São 
Paulo (2016), estima-se que tenham mais de 168 milhões de aparelhos celulares no 
Brasil, sendo que a projeção para 2018 seja de 236 milhões. Também, segundo a 
Opus Softwares (2016) aproximadamente 73% dos brasileiros que possuem 
smartphone não saem de casa sem ele e, para os jovens, é o item mais importante a 
ser levado a um evento, à frente de documentos e dinheiro. 
Considerando que o público alvo desta pesquisa é formado por estudantes 
de graduação e profissionais da área da saúde, em sua maioria habituados ao uso 
de tecnologias envolvendo os atuais dispositivos móveis, optou-se por explorar este 
cenário para o desenvolvimento de uma ferramenta para celulares que auxiliasse 
nas avaliações fisioterapêuticas e principalmente goniométricas. 
O aplicativo estará à venda na loja virtual da Google® pelo nome de 
GônioApp e o acesso se dará por meio de um ícone como os demais aplicativos 
para celular.  
O GônioApp foi produzido com objetivo de facilitar e tornar mais ágil a 
prática da goniometria, mas também leva em conta a importância de uma avaliação 
bem estruturada, o que motivou a criação de fichas cadastrais baseadas nas atuais 
avaliações fisioterapêutica, servindo como guia aos usuários e principalmente a 
estudantes. 
Pensando na importância do processo avaliativo e observando a 
necessidade de acompanhar as evoluções tecnológicas, deve ser enfatizada a 
importância do desenvolvimento de ferramentas na área da fisioterapia e saúde em 
geral, desta forma, aumentando os meios para se traçar e atingir objetivos, e 
consequentemente melhorando a qualidade da intervenção. 
Destaca-se como ponto essencial para essa pesquisa seu segmento para a 
validação da eficácia do GônioApp também em seres humanos. 
 
Conclusão 
 
  
Em vista o grande potencial encontrado nos atuais dispositivos móveis e a 
necessidade de se adaptar perante as evoluções tecnológicas, buscou-se trazer 
nesse aplicativo uma ferramenta confiável e de fácil manuseio a seus usuários. E 
frente aos objetivos propostos, os resultados apresentados confirmam que o 
dispositivo móvel para goniometria pode ser uma ferramenta simples, eficiente e de 
grande utilidade para estudantes e profissionais de fisioterapia. 
Ainda é necessário observar o comportamento do aplicativo em uma vasta 
gama de dispositivos moveis e sistemas operacionais. 
Espera-se que esse estudo sirva de ajuda na rotina de fisioterapeutas como 
também, reforce a importância do desenvolvimento de novos instrumentos levando 
em conta a diversidade e a exponencial acessão de novas tecnologias. 
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         Figura 5: goniômetro.                                                                      Figura 6: início. 
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         Figura 7: após movimento.                                                             Figura 8: goniometria final. 
                            Fonte: autores 2016.                                                                    Fonte: autores 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figura 9: medidas salvas. 
             Fonte: autores 2016.   
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